重庆医科大学口腔医学院
需求询价公告
一、各供应商根据询价公告要求报价。
二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。
三、需求公告时间2022年5月23日至2022年5月27日17:30止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《       公司重医口腔医学院        报价表》。
五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:杨老师023-88850156。
1台台式冷冻离心机采购项目
	报价单位名称：

	联系人：           联系电话：

	报价品牌：         型号：           产地：

	报价：         元（总价），质保期        年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款95%，质保期满后符合合同要求后支付尾款。

	序号
	项目及技术要求
	响应情况

	1
	配适用于 15 mL/ 50 mL和MTP 微孔板的转子及适配器，最大相对离心力14000rpm。
	

	2
	具有压缩机频率调制器和气流调节器，噪音≤60分贝。
	

	3
	具备自动转子识别和失衡检测，确保离心安全。
	

	4
	转子及压缩机需欧美日进口。
	

	5
	具有快速制冷编程功能，可以预先设定制冷日期及时间。
	

	6
	微机控制储存可编程序：≥30个。
	

	7
	具备自动待机功能，8小时无使用后自动停止压缩机工作。
	

	8
	转子和附件均可高压灭菌(121℃，20分钟) 。
	

	9
	离心时间设定：1分钟－99分钟，可连续离心。
	

	10
	温度控制范围：-9℃至40℃。
	

	11
	转子为合金材质，确保转子内温度和离心机腔体温度一致。
	

	12
	离心尖底管和微孔板无需更换转子吊篮及适配器
	

	13
	加速/减速档位：≥7个。
	

	14
	符合IEC1010-2-020安全标准，保证离心操作安全。
	

	15
	配置：主机一台 ，S-4x1000ML(Universal)通用水平转子、通用吊篮和适用5mL/15mL/50mL锥形管、175-250 mL离心瓶和工作板的通用适配器。
	

	16
	质保：≥3年（易损耗材除外），设备常用耗材单独报价。
	



备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。
