重庆医科大学口腔医学院
需求询价公告
一、各供应商根据询价公告要求报价。
二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。
三、需求公告时间2022年5月25日至2022年5月31日17:30止
四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：sjk806@163.com，报价邮件名称和文件名称需写上《       公司重医口腔医学院        报价表》。
五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:冯老师023-88860156。
供应室消毒清洗器维保服务采购项目
	报价单位名称：

	联系人：           联系电话：

	报价：         元（总价），服务期        年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，按周期付款，签署合同时付第一个周期的维保费70%，维保周期结束当月根据维保考核情况，支付第一个周期的尾款30%以及第二个周期的维保费70%，以此类推。

	序号
	项目及技术、服务要求
	响应情况

	1
	一、基本信息
1.服务期限：本服务自签订合同当年8月起计算，合同执行期限为36个月（3年），6个月为一周期。在合同执行期间，甲方可根据设备使用状态，选择终止合同执行，乙方不得拒绝。
2、设备信息：倍力曼清洗消毒器，WD230，数量2台，启用时间2011年4月。
3.保修服务内容为设备的维修及保养全部费用，包括但不限于正常使用情况下产生的技术服务费用，差旅费用及零配件费用、安装费用、税费等。
4.付款方式：按周期付款，签署合同时付第一个周期的维保费70%，维保周期结束当月根据维保考核情况，支付第一个周期的尾款30%以及第二个周期的维保费70%，以此类推。
5.维保费用及协议履行：医院每年在维保周期结束当月，由使用科室和职能部门共同进行维保年度考核，考核样表如下。根据考核得分情况，相应扣减当年维保费。扣减标准为：得分≧80分，不扣减；得分低于80分（不含）的，每低1分，扣减当年维保费总额1个百分点（从当年待付维保费中扣除），得分低于70分的，医院有权解除协议。
	

	2
	二、服务内容
1.每周期内提供至少1次定期维护保养及一次年度维护保养检查，每次定期维护保养或年度保养均应提供维护保养报告或维护检查报告。
2.至少每季度定期到使用单位进行日常巡检一次，发现和解决使用中的隐患和问题。
3.提供工作日8:00-18:00电话技术支持服务；现场维修项目，技术服务人员在24小时内到达现场（法定节假日除外）。
4.在服务合同期限内，对指定的设备提供免费零配件更换，但不包括耗材（清洗剂、润滑油、打印纸及色带等）。提供配件必须为设备原厂配件（需提供原厂授权书复印件）。
5.免费为合同范围内设备提供由Belimed原厂的软件更新(增加功能除外)。
6.保证设备开机率≥95%。
7.维护保养及维修工作必须由经过设备厂家专业培训或授权的工程师完成（需提供原厂授权书或培训合格证明复印件）。
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	三、定期维护保养内容
1设备周边检查
1.1测量供电电源，并检查接头。
1.2检查供应介质质量及连接。
1.3检查排气、排风、排水等连接。
1.4检查推车部件及同设备的对接。
2设备外观检查
2.1检查设备装卸载两侧外观的清洁，完整性。
2.2设备警告标示完整，图示清晰易见。
2.3设备的操作规程完整。
2.4层架推车外观完整及功能 。
3设备检查
3.1进水系统：各进水电磁阀功能。
3.2清洁系统：喷淋臂旋转，机腔体清洁，橡胶接连管路有无泄漏 ，电加热器及接触器 K16 功能，循环泵运转功能等。
3.3电气装置：所有电气的接头外观，传感器显示及接头是否正常。
3.4蠕动泵检测：蠕动管 ，输液软，液位传感器，蠕动泵等功能。
3.5干燥系统检测：高速风机性能，风机箱加热及高速风机电气连接。
3.6门系统：门封条，电子门锁等功能。
4层架检查
4.1层架是否有变形、脱焊、部件缺失等现象。
4.2检查层架喷淋臂旋转正常。
4.3清理喷淋臂喷水口杂物 。
4.4检查四氟滑道（WD230）及对接口。
5程序
5.1确认程序参数是否匹配。
5.2确认清洗剂，润滑剂品牌及型号无误。
运行常用程序，检查清洗烘干效果。
	




